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　我 々 は 先 に Cofi° 遠隔照射時 に於 け る深部量 を写 真黒

化法に依 つ て 行 っ た が ， 新 に東芝製深部線量計 （MI −

102型）を入手出来 たの で，更 めて 深部量測定を行い ，

写 真黒化法 に よ る結果 と比較檢討 し，夊 実地治療時 に於

け る骨盤 内線量分布を Co6D と レ 線の 場合 に っ い て実驗

・に よ つ て求 め た．

　　　　　　　實驗方法 並 び に 實驗成績

　線量計 の 詳細 は 略すが，構造 は プ ロ ーブ，測定部及 び

此 等を結 ぶ コ
ード よ り成 り立 ち，　 プ ロ ープ の 先端 に外

徑 9   の 円筒状電離槽 が あ り， そ の 容積は 略1CC であ

る．γ 線領域 並 に深部量 測定時 には プ ロ ープ に保護筒 を

裝着レて測定を行 う様に較 正 さ れ て い る．保護筒 の 外徑

絵 16  で 2   厚の ア ク リ
ー

ル 樹脂製であ る．

　 フ ァ ン ト
ー

ム ：
一

側面 を 31皿1厚 の Lucite 板
』
ご作っ た

木製水槽 を用 い た．

　水槽 の Lucite側面 に線束が垂直 に入 る様線源（焦点）

Lucite 表面間距離30 ¢m と レ，照射er10× 工ocm で水 平 に

：放射 し，初め プ V 一プ を Lucite 板 に接觸せ しめ た状態

か ら次第 に離 して ，モ の 線量の 変化 を讚み 販 っ た．

　L 皿 ite 板 の 厚 さ は 3   で保護筒の 外徑 が ！6田皿で あ る

の で ， 電離槽 の 実効中心は其 の 中心線 に あ る として ，水

画 下 1．lcm以内の 深部量は斯 る方法では実際測定困難で

あ っ た．そ の 爲水面下 1。1Cln以内の 深部量は 別 に水槽水

画 に鉛直に放射 し， そ の 永諏 に プ Pt’　・一ブ を漸次沈下せ し

め て 測定 した．CoG°

で は 斯 る浅層 の深 部量測定を精確

に 行 うに は ， 槽壁の 薄い 特殊小 型 電離槽を用 い て測定す

べ きで あ るが ， 我女 は 其れ を持合せ な か っ た の で ， 同
一一

電離槽 を止 むな く用 い た．レ 線 （KVp 　 183．3mA 　Filter

 ．9  Cu 十 〇．5  Al 半價層 1．11   Cq） に 就 て も同 じ

実黥 を行 つ た が ，
KUstner 氏測定器 で空 中線量を求

め Grebe 　 u ．　Nitzge の 表よ り算出し た深部量 よ り 6．5

£ 面桀部迄ぽ 稍 it大 きい 値 とな り，其 れ 以上 の 深部では 大

藤
一

致 し て い た eCo60 照射時 の 深部量百分率曲線を 描

．
leo

T

50

図 1　 Co6D 深 部 百 分 率 曲線
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けば圖 1 に示す通 りで，之は先 に写真黒化法に依 つ て求

め た深部量率 よ り幾分小 さ くな っ て お り深部に行く程 そ

の 領向が大きい 様であ る．10c皿深部に於 て は 皮下最大線

量 の 43％であ っ た が ， 之は黒化法 に よ る 鼾 ％ に比 し 4 ％

程小 さ い．

　　　　　　　 骨盤 内 線量分布測定

　実際治療 に際 し，骨盤 内線量分布は 如何様に な つ て い

る か見る爲 ，
フ ァ ン トーム を作成して ， 前記深部線量計

を 用 い て実測 した．

　 フ ァ ン ト
ー

ム ：骨盤骨埋 包水 フ ァ ン ト
ー

ム 　体壁ぽ切

断面30 × 190m の 類楕円形をな した高さ22。5cmの 厚 さ 3  

の Lucite製容器 とし，そ の 内 に骨盤骨を骨盤傾斜角を

60°

にな る様 に底板 に接着剤 で 固定，水 を充滿 し，長時間

放置 し て 十 分 膏髓内空隙 に永 の 浸透 した も の を 用 い た．

実際に該 フ ァ ン トーム を レ 線撮影し ， 生体の 揚合と殆ん

ど同 じ様な骨影像を認め得て ，生体骨盤部 の 代用 として

十 分 使用 し う る 事 を確認 し得 た．

　上記 フ ァ ン ト　一一ム を架台 上 に置 き，平素治療時 と同 じ

條件で ， 即ち 6 門 1 坐で ， 腹方照射時 には 照射野中心が

恥骨結合上 縁 の 高 嵩 背方照射時 に は 中心 が尾骨先端 の

高 さ ， 側方照射時 には爾者 を結ぶ線上 に照射野中心 の 高
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さが く る様に して ， 照射野10 ×ユOc皿1，線源 （焦点）皮膚

間距離30c皿で Co6° 及 び レ 線で照射 を行 い ，プ n 一ブ 案

内裝置 を 用い 骨盤内各所に 電離槽を移動せ し め て ， 各部

位の 線量 を 6門各別 に求 め，そ の 総和 を そ の 部位 の 6門

1 坐 の 場 合 の 深 部線量 と して，そ の 等 量 曲線を 1 門 の 投

射線量を 1GO％ として描 くと圖2
， 3の 如くな っ た．

図 2　 Co60骨 盤内線 量 分布

図 3　 レ 線 骨 盤 内線 量 分 布

　Co6D照射 の 場合は 直腸 ，
レ 線の 場合は 膀胱の 病集量 が

大 きい の が 目立 っ ．之は レ 線では骨組織 に よ る吸收が大

で 仙骨 に よ る影響が大きく出 る が ， Co60 では 殆 ん ど骨

組織 に よる 影響が ない 爲 ， 斯 く分布曲線に著しい相違を

来 す も の と思 わ れ る．

　以一Lを総括 す る と，

　 工） 東芝製深部線量計 に よ り深部量を測定 した が ， そ

の 深部 百 分率曲線は 先 に 求め た写 真黒化法に近似的で は

あ る が ， 深部 に行 く程 黒化法 に よ る よ り小 さ くな つ て く

る傾向が 見 られ た，之は 深部 に行 く重散亂に よ る散亂線

が 増 し て くる が，其れ に 対す る フ ィ ル ム と綜量計との 波

長依存性の 差異 に よ っ て フ ィ ル ム 黒化法 に よ る値が大き

くな っ て くるの で あ ろ う．

　2） 7 ア ン ト
ーム を用 い て 骨盤内照射時 の 線量分布を

実測 した 所，Co60 で は 直腸部が 線量が 大 に な っ た の に 反

し，レ 線照射では膀胱病集量が 著 し く大き くな つ た．之

は レ 線で は 仙骨 に よつ て 著 し く吸收ざれ る爲であ ろ う．
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